
Výzva k podání nabídek
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VR2012/2

Program bezpecnostního výzkumu v Ceské republice
v letech 2010 - 2015 (BV 1112-VS), identifikacní kód
programu" VG20122015080"

Vytvorení standardu pro zjištování míry ovlivnení ridicu
po užití konopných drog: hodnocení hladin kanabinoidu
v krvi s ohledem na dobu užití, psychomotorický výkon,
vigilitu a ovlivnení aktivity mozku.

Verejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadávací rízení malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona
c. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, ve znení
pozdejších predpisu. Tato verejná zakázka malého rozsahu
na dodávky se však nerídí podle tohoto zákona.
17. ledna 2012
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Ustavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice
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Mgr. Lucie Kovárová
Advokátní kancelár JUDr. Ondreje Kochmana, advokáta
Londýnská 55, 12021 Praha 2
tel.: 222 542222, fax: 222 510 143
email: kovarova@kochman-ak.cz

Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a
dodatecné informace k nim neomezeným a dálkovým
prístupem, a to prostrednictvím "Profilu zadavatele":
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/

3. února 2012 do 12:00 hodin

Predmetem verejné zakázky je dodávka systému pro
digitální záznam, analýzu a archivaci EEG, vcetne
príslušenství a programového vybavení dle níže uvedené
specifikace pro Psychiatrické centrum Praha, príspevkovou



organizaci. Tento prístroj bude využit v rámci projektu,
jehož cílem je vytvorení standardu pro zjištování míry
ovlivnení ridicu po užití konopných drog: hodnocení hladin
kanabinoidu v krvi s ohledem na dobu užití,
psychomotorický výkon, vigilitu a ovlivnení aktivity
mozku.

Minimální požadované parametry prístroje:
. Pocet kanálu hlavice - minimálne 32, z toho

minimálne 21unipolárních a 4 bipolární
. Vysoká vzorkovací frekvence alespon 1kHz-5kHz

na kanál

. Frekvencní rozsah DC-2,5kHz

. AD prevodník minimálne 24bit

. maximální eliminace artefaktu z elektrické síte:
napájení hlavice DC zdrojem, propojení optickým
kabelem s PC

Minimální požadované príslušenství prístroje:
. nahrávací stanice

. vyhodnocovací stanice

. nahrávací cepice

. soucástí zakázky dále programové vybavení pro
prohlížení a základní analýzu EEG signálu

. výzkumný software

Minimální parametry výzkumného software:
. automatická detekce a rejekce technických a

biologických artefaktu
. ruzné typy filtrování
. rychlá Furierova transformace (FFT)
. LORETA funkcionalita pro lokalizaci zdroju
. 3D mapování
. koherencní analýza
. ICA (Independent Component Analysis), PCA

(Principal Component Analysis)
. wavelets

. segmentace (automatická príp. semi-automatická,
adaptivní apod.)

. implementovaná statistika (individuální, skupinová,
lineární i non-lineární)

. kompatibilita pro import dat získaných z ruzných
nahrávacích zarízení

Popis konkrétních parametru prístroje zahrnující též
popis príslušenství vcetne výzkumného softwaru musí
být soucástí nabídky!!! Popis vybraného uchazece se stane
prílohou c. 1 Smlouvy o dodání systému pro digitální
záznam, analýzu a archivaci EEG.



434.210,- Kc bez DPH (tj. 495.000,- Kc vc. DPH)
1. dubna 2012

Nabídka bude prokazatelne dorucena v písemné podobe,
v zalepené obálce na adresu:
Psychiatrické centrum Praha, príspevková organizace
MUDr. Tomáš Pálenícek, Ph.D.
Ústavní91, 18103Praha8 - Bohnice

Na obálku napište text "Systém pro digitální záznam,
analýzu a archivaci EEG - NEOTVÍRAT".
Lhuta pro podání nabídek: 3. února 2012 do 12:00 hod.

(dorucit osobne do podatelny zadavatele, nebo na
sekretariát reditele (v pracovních dnech v úredních
hodinách08:00- 14:00) nebo zaslat poštou na následující
adresu: Psychiatrické centrum Praha, príspevková
organizace,Ústavní91, 18103 Praha8 - Bohnice).
Otevírání obálek probehne dne
6. února 2012 v 10:00 hod. (v místnosti sekretariátu
reditele,Ústavní91, 18103 Praha8 - Bohnice)
Základním kritériem hodnocení nabídek je výše nabídkové
ceny za plnení této zakázky zahrnující veškeré náklady
spojené s dodáním predmetu zakázky v Kc bez DPH vcetne
zaškolení k používání prístroje pri splnení všech požadavku
zadavatele stanovených v techto zadávacích podmínkách.

Uchazec je povinen prokázat splnení základních a
profesních kvalifikacních predpokladu:

. Uchazec splní základní kvalifikacní predpoklady
cestným prohlášením, jehož text tvorí prílohu c. 2
zadávacích podmínek;

. Uchazec splní profesní kvalifikacní predpoklady:
a) výpisem z obchodního rejstríku, pokud je v nem

zapsán, ci výpisem z jiné obdobné evidence
pokud je v ní zapsán; a

b) dokladem o oprávnení k podnikání podle
zvláštních právních predpisu v rozsahu
odpovídajícím predmetu verejné zakázky
(doložení prísl. živnostenského oprávnení).

Tyto doklady mohou být predloženy v kopii, výpis
z obchodního rejstríku nesmí být ke dni podání nabídky
starší 90 kalendárních dnu.
Uchazec ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve veci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné forme.
Požadavek na písemnou formu je považován za splnený
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávnenou
jednat jménem uchazece.




